附件1
2024年骨科植入物分标委审定标准清单

	计划号
	标准名称
	标准

性质
	制修订
	被修订标准号
	采标情况

	
	
	
	
	
	

	N2024002-Q-tj
	关节置换植入器械 膝关节假体 基本要求
	强制性
	修订
	YY 0502—2016
	/

	N2024003-Q-tj
	关节置换植入器械 髋关节假体 基本要求
	强制性
	修订
	YY 0118—2016
	/

	N2024049-T-tj
	关节置换植入器械 全髋关节假体的磨损 第1部分：磨损试验机的载荷和位移参数及相关的试验环境条件 
	推荐性
	修订
	YY/T 0651.1—2016
	ISO 14242-1:2014+Amd 1:2018

	N2024050-T-tj
	关节置换植入器械 全髋关节假体的磨损 第3部分:轨道轴承型磨损试验机的载荷和位移参数及相关的试验环境条件 
	推荐性
	修订
	YY/T 0651.3—2020
	ISO 14242-3:2009+Amd 1:2019

	N2024098-T-tj
	骨科植入器械  镍钛形状记忆合金接骨环抱器
	推荐性
	制定
	/
	/

	——
	外科植入物 部分和全髋关节假体 第13部分：带柄股骨部件头部固定抗扭转力矩的测定 第1号修改单
	推荐性
	/
	YY/T 0809.13-2020
	ISO 7206-13/Amd 1:2022
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